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Bij de keuze van diagnostisch ion wordt rekening gehouden met volgende principes: 

- een ion met een hoge massa (m/z) is te verkiezen boven een ion met een lage massa 
- bij voorkeur ionen met een even massa (m/z) 
- indien mogelijk wordt het moleculair ion gebruikt als diagnostisch ion 
- diagnostische ionen hebben bij voorkeur een intensiteit van minstens 15% t.o.v. de 

grootste (meest intense) massa 
- indien isotoopclusters aanwezig zijn (bvb. chloor) worden bij voorkeur 2 ionen van dezelfde 

cluster genomen 
 
Voor een positieve identificatie dienen de ionenratio’s van een onderzochte component in een 
staal binnen bepaalde grenzen overeen te komen met deze in de kalibratiestandaard. De 
ionenratio is gedefinieerd als : 

- in geval van MS-meting : de piekoppervlakte van het diagnostisch ion gedeeld door de 
piekoppervlakte van het meest intense diagnostisch ion, maal 100 % 

- in geval van MS/MS : de piekoppervlakte van dochterion gedeeld door de piekoppervlakte 
van het meest intense dochterion, maal 100 %. 

De afwijking t.o. ve kalibratiestandaard is gedefinieerd als : 
- het verschil van de ionenratio in de kalibratiestandaard en de ionenratio in het staal, 

gedeeld door de ionenratio in de kalibratiestandaard, maal 100 %. 
 

De maximale afwijking van de ionenratio’s t.o.v. deze in de kalibratiestandaard zijn weergeven in 
tabel 3. 
Opmerking : voor pieken in de buurt van de bepalingsgrens (1 tot 3 keer de bepalingsgrens) mag de 
afwijking groter zijn, de beoordeling gebeurt ahv ‘expert judgement’.    

4 KWALITEITSEISEN VOOR DE BACTERIOLOGISCHE PARAMETERS (WAC DEEL V) 

4.1 EERSTELIJNSCONTROLE  

4.1.1 Blanco controle totaal kiemgetal 

YEA plaat bij 22°C en YEA plaat bij 36°C inzetten. Indien verdunningen van een monster zijn 
uitgevoerd, bijkomend YEA + 1 ml verdunningsoplossing telkens bij 22°C en bij 36°C incuberen. 
Deze controles lopen gelijktijdig met de analyses van monsters en worden in dezelfde 
omstandigheden geïncubeerd en afgelezen. 

4.1.2 Blanco controle overige parameters 

• Coliformen & E.coli 
• Enterokokken 
• Coagulase positieve Staphylokokken 
• Pseudomonas aeruginosa 
• Clostridium perfringens 
• Salmonella spp. 
• Legionella species; Legionella pneumophila 

 
Indien de membraanfiltratiemethode wordt toegepast, wordt voor elke parameter een blanco 
controle uitgevoerd door een volume van 100 ml verdunningsoplossing of steriel water te filtreren 
en de filter op de respectievelijke selectieve agarplaten aan te brengen. Deze controles lopen 
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gelijktijdig met de analyse van monsters en worden in dezelfde omstandigheden geïncubeerd en 
afgelezen.  
Voor Salmonella en Legionella worden de blanco’s gedurende alle stappen van de volledige 
analysemethode meegenomen maar dienen ze slechts op één selectieve plaat (Salmonella: XLD of 
chromogeen medium / Legionella: BCYE + AB of GVPC of MWY) gecontroleerd te worden.  
 
Voor de quanti-tray MPN methode dient een aangepaste procedureblanco uitgevoerd te worden.  
 

4.1.3 Frequentie en criteria voor blanco controle 

Voor totaal kiemgetal worden bij elke reeks opwerkingen van monsters de onder 4.1.1. beschreven 
blanco’s meegenomen. Indien meerdere reeksen per dag worden opgewerkt dan volstaat één 
blanco controle, op voorwaarde dat alle uitvoerders regelmatig aan bod komen bij de blanco 
controles. 
Voor de overige parameters wordt de onder 4.1.2. beschreven blanco controle minimaal wekelijks 
uitgevoerd. Ook in dit geval dienen alle uitvoerders regelmatig bij de blanco controles aan bod 
komen.  
Het maximale criterium voor de blanco controle is voor totaal kiemgetal < 4 kve/ml of < 1 kve 
presumptieve parameter/100 ml.  
 

4.1.4 Positieve controle in geval van aangekochte kant-en-klare media met 
kwaliteitscertificaat 

Voor de positieve controle kan deels gebruik gemaakt worden van het kwaliteitscertificaat voor het 
betreffende lot kant-en-klaar voedingsmedium dat ter beschikking gesteld wordt door de 
producent en waarop de groei wordt geëvalueerd van relevante referentiestammen.  
Bijkomend dient het laboratorium zelf minimaal volgende kwantitatieve positieve controles uit te 
voeren:  
 indien erkend voor pakket W.8.1, W.8.2, W.8.4 of W.8.6: minstens één regelmatig 

geanalyseerd indicator organisme testen; 
 indien erkend voor pakket W.8.3: een Legionella pneumophila testen; 
 indien erkend voor pakket W.8.5: een Clostridium perfringens stam testen. 

De resultaten van de door het laboratorium uitgevoerde kwantitatieve positieve controles worden 
geregistreerd en geëvalueerd met behulp van statistische controlekaarten, na log 10 transformatie. 
Voor Salmonella spp. dient een kwalitatieve positieve controle op een niveau in de buurt van de 
detectielimiet te worden meegenomen. 
De minimale frequentie kwantitatieve positieve controle is als volgt:  
• indien betreffende parameter (indicator parameter, Legionella pneumophila, Clostridium 
perfringens, Salmonella spp.) dagelijks of meerdere malen per week wordt uitgevoerd: 
tweewekelijks een positieve controle testen;  
• indien betreffende parameter wekelijks wordt uitgevoerd: maandelijks een positieve controle 
testen; 
•  indien betreffende parameter maandelijks wordt uitgevoerd: tweemaandelijks een positieve 
controle testen; 
• indien betreffende parameter minder frequent dan maandelijks wordt uitgevoerd: elke 
analysedag een positieve controle testen.  
 
 
 
 

   
 h

ttp
://

w
w

w
.e

m
is

.v
ito

.b
e 

  
M

in
is

te
rie

el
 b

es
lu

it 
va

n 
16

 m
ei

 2
01

8 
 --

-  
B

el
gi

sc
h 

S
ta

at
sb

la
d 

va
n 

11
 ju

ni
 2

01
8

14
 ja

n 
20

16



Validatie  Kwaliteitseisen 

 

 
versie oktober 2017 11 van 14 WAC/VI/A/003 
 

4.1.5 Positieve controle in geval van zelf bereide media 

Op elk zelf bereid lot van een bepaald voedingsmedium wordt een kwalitatieve positieve controle 
uitgevoerd vóór het lot in gebruik wordt genomen. 
Bijkomend gelden dezelfde minimaal uit te voeren kwantitatieve positieve controles en frequentie 
als beschreven in 4.1.4. 

4.1.6 pH controle 

Indien het laboratorium zelf voedingsmedia bereidt dient het een pH controlemeting uit te voeren  
telkens een nieuwe batch worden bereid. Wanneer de pH niet tussen de opgegeven waarden van 
de producent valt, mag het medium niet (meer) gebruikt worden. Voor commerciële media voldoet 
het certificaat van de producent.  

4.1.7 Opvolging van afwijkende controles 

Indien de resultaten van de positieve controlemonsters niet aan de vooropgestelde criteria 
voldoen, of de blanco controle een positief resultaat geeft, dient een analyse van de oorzaak en 
reikwijdte uitgevoerd te worden. Indien hieruit blijkt dat bepaalde resultaten onbetrouwbaar zijn 
mogen deze niet gerapporteerd worden en dient een herbemonstering te worden uitgevoerd. 
Indien van toepassing dient ook de impact op eerder gerapporteerde resultaten te worden 
nagegaan.  

4.2 TWEEDELIJNSCONTROLE 

Indien de derdelijnscontrole niet alle types water omvat, dient een tweedelijnscontrole programma 
te worden uitgevoerd. Bij voorkeur gebeurt dit door reële positieve monsters door twee 
uitvoerders te laten analyseren. Indien er geen reële positieve monsters beschikbaar zijn, mag een 
blanco monster op een relevant niveau beënt worden.  
Minimaal dient binnen een termijn van drie jaar elke parameter aan bod te komen in elke matrix 
waarvoor de erkenning voorzien is.  

4.3 DERDELIJNSCONTROLE 

Een erkend laboratorium neemt deel aan de ORKA&BACIL ringtesten georganiseerd door VITO in 
opdracht van het Departement Omgeving. 

5 REFERENTIES 

- ISO/NP 21253-1 : Water Quality – Multiclass methods Part 1 – Guidance for identification 
of target compounds by GC-MS and LC-MS 
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